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Zary, dn, 25.06.2018r.

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.0. zapytania dotyczace
tresci specyfikacji w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
przedmiot zamdwienia: sukcesywna dostawa sprzetu jednorazowego uzytku na potrzeby
Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. z siedzibg w Zarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Czy Zamawiajagcy w zadaniu 18 pozycji 1 i 2 dla zapewnienia szczelnego potaczenia
strzykawki z dostepem zywieniowym, oczekuje aby zigcze strzykawki enteralnej ENFIT
charakteryzowalo si¢ gwintem na calej wysokosci zigcza?

Odp. Tak, Zamawiajacy wymaga.

2. Czy Zamawiajacy w zadaniu 18 pozycji 2 ma na mysli strzykawke 10 ml centryczng?
Odp. Tak, zamawiajacy wymaga.

3. Czy Zamawiajacy w zadaniu 18 pozycji 2 oczekuje strzykawki z dwustronng skalg? Jest to
szeroko stosowane skalowanie w strzykawkach, ulatwiajace obserwacje dawki
pobieranego plynu, niezaleznie od tego z ktorej strony jest trzymana strzykawka.

Odp. Tak, Zamawiajacy wymaga.

4. Pakiet nr 2 Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy w celu podnoszenia kwalifikacji
pielggniarek i poloznych zgodnie z Ustawg o zawodach pielegniarki i potoznej z dnia
15.07.2011 (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 z pézn. zmianami) Zamawiajacy bedzie
wymagal przeprowadzenia w trakcie obowigzywania umowy przynajmniej 2 kurséw
doksztalcajacych o réznej tematyce zwigzanej z bezpieczna kaniulacja, ochrong przed
ekspozycja zawodowa, opieka nad dostepem naczyniowym, zarejestrowanych w
Okregowe;j Izbie Pielegniarek i Poloznych wiasciwej dla miejsca prowadzenia ksztalcenia?

Odp. Nie.

5. Pakiet nr 2, poz. 2 Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy oczekuje zaoferowania
kaniuli dotetniczej lacznie z opatrunkiem w ksztalcie omega z okienkiem, , ktéry pozwala
na staly kontrol¢ wizualng miejsca wklucia |, poliuretanowa folia o wysokiej
przepuszczalnosci dla pary wodnej zabezpieczajagca przed zbieraniem si¢ wilgoci pod
opatrunkiem, z oddychajaca membrang z ramka z pianki pokrytg klejem medycznym
oraz z elastycznymi tasmami do mocowania |, ktory ogranicza dostep bakterii i
zanieczyszczen do miejsca wklucia?

Odp. Tak.

6. Pakiet nr 2 Prosimy, o sprecyzowanie czy kaniule dozylne maja pochodzi¢ od jednego
producenta?
Odp. Tak

7. Czy Zamawiajacy mial na mysli w Zadaniu nr 10 poz. 20 szczoteczki cytologiczne do
jednoczesnego pobierania wymazéw z kanatu szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji,
odpowiadajace aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobow medycznych
Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia
2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczace standardu postepowania w
zakresie pobierania rozmazow cytologicznych?

Odp. Tak.



8.

Czy Zamawiajacy wydzieli z Zadania nr 10 poz. 20 do odr¢bnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umozliwi wzigcie udzialu w przetargu wigkszej liczby

oferentéw, a tym samym, pozytywnie wplynie na mozliwosé wylonienia przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

9.

Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu nr 16 poz. 4 zestaw do tracheostomii przezskorne;j
pozwalajacy na przezskérne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem
techniki rozszerzania Jednostopniowego zgodnej z technikg Ciagli przy uzyciu prowadnicy
Seldingera?

Zestaw do tracheostomii przezskornej TRACOE® experc sklada si¢ ze sterylnego zestawu
podstawowego  zawierajacego niezbedne przyrzady do wykonania tracheostomii
przezskoérnej oraz rurki tracheostomijnej z mankietem i z atraumatycznym inserterem .
Opakowanie zawiera:

I. Zestaw do tracheostomii przezskornej:

1. skalpel

2. strzykawka 5ml

3. igla (14G) z teflonows ostonka

4. prowadnica Seldingera (wykonana z odpornego na zlamania NiTiNolu)

5. krétki rozszerzacz (dylator) 14CH/FR

6. kateter prowadzacy (bialy),

7. rozszerzacz (dylator) experc pokryty hydrofilng warstwa (pozostaje wilgotny po
zwilzeniu)

8. 4 tampony z gazy 10x10 cm

IL. Rurka tracheostomijna z atraumatycznym inserterem (Ryc. 1)

. Rurka tracheostomijna TRACOE® twist z mankietem i z

atraumatycznym inserterem, ,
2. obt-urator : M \ @
3. tasiemka mocujaca \

4. sterylny zel nawilzajacy 2.7g
Unikalng cechg atraumatycznego insertera jest specjalna

silikonowa oslonka no-step (bez przeskoku), ktéra zapewnia gladkie -

przejscie pomiedzy inserterem, a koricem rurki. Zdjecie pogladowe Fig 2 ‘\ ’

Ryec.1. \ -
Odp. Zgodnie ze SIWZ. M

10.

Czy Zamawiajacy wydzieli z Zadania nr 16 poz. 4 do odrebnego pakietu?
Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umozliwi wzigcie udzialu w przetargu wiekszej liczby
oferentéw, a tym samym, pozytywnie wplynie na mozliwo$¢ wylonienia przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

11.

Zadanie nr 1. Poz. 23,25,49,51. Czy Zamawiajacy z uwagi na niejednolity charakter
produktéw zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 23,25,49,51 i utworzy z nich
odrgbny pakiet/zadanie. Zamawiajacy umozliwi w ten sposob na zlozenie
konkurencyjnej oferty firmom biorgcym udzial w niniejszym postgpowaniu, a tym
samym bedzie mial wybor z posrod najkorzystniejszych ofert, jak i mozliwosé
osiggnigcia nizszych cen.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

12. Zadanie 1, poz.23,25. Prosze¢ o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania plynéw z

komorg kroplows wykonang z medycznego PVC. Zamawiajgcy w SIWZ nie stawia
wymogu aby przyrzady byly w catosci wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w ktérych



dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom
zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

13. Zadanie 1, poz.23, 25 Prosimy aby zamawiajgcy dopuscit przyrzady bez nazwy
wystepujacej bezposrednio na przyrzadzie. Takie rozwiazanie nie ma wplywu na jako$é
produktu oraz jego cechy uzytkowe. Natomiast pelng identyfikacje zapewnia
oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwe producenta,
podstawowe dane techniczne przyrzadu oraz poglagdowa (obrazkowa) instrukcja uzycia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Zadanie 1, poz. 23 Czy Zamawiajacy dopusci IS bez ftalanow, jalowy, niepirogenny,
nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igla biorcza dwukanalowa wykonana ze
wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieska
klapka - przezroczysta $rednio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml,
wielko$¢ komory ok.. 5,5 z filtrem filtr plynu o wielkosci oczek 15um, rolkowy
regulator przeplywu - tacznik LUER-LOCK z ostonkg - opakowanie jednostkowe typu
blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dtugosé drenu 150 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

15. Zadanie 1, poz.25 Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i jej
preparatéw typu TS, jatowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200um, 20
kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrzad posiada ostra igla biorcza dwukanatowa wykonana ze
wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwong
klapka, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, d. komory kroplowej 7,5 cm
W czgdci przezroczystej ,rolkowy regulator przeptywu, lacznik LUER-LOCK z ostonka,
zaczep na dren, dren o dtugosci 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier —
folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

16. Zadanie 1, poz.49 Czy zamawiajacy dopusci koreczki z trzpieniem ponizej krawedzi,
ktérego konstrukcja zapewnia szczelno$é i kompatybilno$¢ ze standardowym portem?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Zadanie 1, poz.49 Prosimy Zamawiajacego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze
opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do
pelnych opakowan.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

18. Zadaniel, poz.51 Czy zamawiajacy dopusci strzykawke trzyczgsciowg z rozszerzong
skala 50/60 ml Luer Lock bursztynowa, J.uz., sterylne, pakowane indywidualnie, z
czytelng, jednostronng?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Zadanie 5, poz.5,6,9-12 Prosimy o wydzielenie poz. 5,6,9-12 do osobnego pakietu, gdyz
takie rozwigzanie pozwoli innym firmom , specjalizujgcy sie¢ w danym asortymencie, na
zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umozliwi Zamawiajacemu wybér z posrod
najkorzystniejszych ofert, jak i osiagnigcie nizszych cen oraz racjonalne gospodarowanie
finansami publicznymi.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

20. Zadanie S, poz.5 Czy zamawiajacy dopusci zestaw do lewatywy o pojemnosci 1000 ml
wykonany ze wzmocnionej folii, z podziatka, uchwytem do zawieszenia, dren posiada



zacisk rolkowy, oble z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rekawiczki PE,
opatrunek widkninowy, saszetka $rodka myjacego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

21. Zadanie 5, poz.6 Czy zamawiajgcy ma na mysli jednorazowy worek do dobowej zbiorki
moczu z bezzwrotnym zaworem T czy pojemnik typu tulipan?

Odp. Zamawiajacy ma na mysli jednorazowy worek do dobowej zbiérki moczu.

22. Zadanie 5, poz.6 Czy zamawiajacy dopusci jednorazowy worek do dobowej zbiorki
moczu z bezzwrotnym zaworem T i tacznikiem schodkowym, dtugos¢ drenu 90 cm,
sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie
indywidualne — foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna $cianka worka mleczna
ulatwiajgca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

23. Zadanie 5, poz.6 Prosimy Zamawiajacego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze
opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do petnych
opakowan.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

24. Zadanie 7, poz. 3,19,20,22-23,28,48,64-65. Prosimy o wydzielenie poz. 3,19,20,22-
23,28,48,64-65 do osobnego pakietu, gdyz takie rozwigzanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujacy si¢ w danym asortymencie, na zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym
samym umozliwi Zamawiajacemu wybér z posrod najkorzystniejszych ofert, jak i
osiggnigcie nizszych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

25. Zadanie 7, poz.3, Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze
opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gore do
pelnych opakowan.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

26. Zadanie 7, poz.20. Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze
opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do pelnych
opakowan

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

27. Zadanie 7, poz.23. Czy zamawiajacy dopusci miske nerkowatg o wymiarach 245 mm x
115 mm x 50 mm?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

28. Zadanie 7, poz. 28. Czy zamawiajacy ma na mysli pojemnik — st6j typu tulipan — do
dobowej zbiorki moczu?

Odp. Tak.

29. Zadanic 10, poz. 9-12,16-26. Czy Zamawiajacy z uwagi na niejednolity charakter
produktéw zawartych w pakiecie 10 wydzieli pozycje: 9-12,16-26 i utworzy z nich
odrebny pakiet/zadanie. Zamawiajacy umozliwi w ten Sposdb  na  zlozenie



konkurencyjnej oferty firmom bioracym udzial w niniejszym postepowaniu, a tym
samym bedzie mial wybér z posréd najkorzystniejszych ofert, jak i mozliwos¢
osiggniecia nizszych cen.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

30. Zadanie 10, poz. 10-11. Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze
opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilo$ci z zaokragleniem w gore do
pelnych opakowan.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

31. Zadanie 10, poz. 12. Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze
opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w goére do pelnych
opakowan.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

32. Zadanie 10, poz. 16-20,24. Prosimy Zamawiajagcego  dopuszczenie wyceny za
najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem iloéci z zaokragleniem w
gore do pelnych opakowan.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

33. Dotyczy: Zalgeznik nr 1.13 do SIWZ, SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO.
CENOWA, Sukcesywna dostawa przedluzaczy do strzykawki automatycznej
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze ilogci podane w pakiecie 13 sg poprawne.
Ilos¢ podana przez Zamawiajacego w Specyfikacji asortymentowo-cenowej umozliwia
przeprowadzenie badan przez 24 doby na 360 pacjentach.
Jesli podane ilo$ci s poprawne, zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o korekte
ilodci z 24 sztuk na 20 lub 30 sztuk oraz z 360 sztuk na 300 lub 400 sztuk.
Uzasadnienie: w opakowaniu zbiorczym znajduje si¢ 10 sztuk wezykow pompy lub 100
sztuk wezykow pacjenta.

Odp. Podane iloéci sg poprawne. Prosze wyceni¢ w poz. 1 —400 szt, w poz. 2 — 30 szt.

34. Ze wzgledu na fakt, ze na rynku dostgpne s3 wklady workowe dostarczane w formie
catkowicie rozprezonej lub tylko czesciowo sprasowanej, celowym jest okre$lenie
oczekiwan Zamawiajacego co do parametrow oferowanych wktadéw i mozliwosci ich
magazynowania. Prosimy zatem o okreslenie, czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania
w zadaniu nr 8 w pozycjach 1, 2, 3, 4 i 6 oraz w zadaniu nr 20 pozycja 1 wkladow
dostarczanych w formie catkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmujacej mato miejsca
w opakowaniu zbiorczym?

Odp. Zamawiajacy wymaga.

35. Dot. Zadania nr 9. Czy Zamawiajacy przez opis elektrody do urzadzenia NICCOMO
rozumie zestaw trzech elektrod — jedna podwdjna i dwie pojedyncze, umozliwiajace
dokonanie pomiaru rzutu serca jak i innych parametrow hemodynamicznych poprzez
naklejenie tych elektrod na lewa strone pacjenta (w odpowiednich miejscach zgodnie z
instrukcjg) i podigczenie do nich wigzki kabli pacjenta skiadajacej si¢ z 4 przewodow
wraz z klipsami?

Odp. Tak.



36. Dotyczy Zadania nr 16. Czy Zamawiajacy w pozycji 2 w zwigzku ze zmiang u
producenta dopusci zestaw o pojemnosci 2100 ml wyskalowany co 5 do 200 ml i co 10
do 2000ml, z portem beziglowym do pobierania préobek, z wbudowang automatyczna
kontrolg podci$nienia, z drenem taczacym zabezpieczonym przed zgigciem spetniajacy
pozostate wymogi SIWZ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

37. Zad. 1, poz. 1-7, 16. Zwracam si¢ z prosba do Zamawiajacego o wydzielenie ww. pozycji
1 utworzenie osobnego pakietu z igtami. Taki zabieg umozliwi wzigcie udziatu wigkszej
grupie wykonawcéow.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

38. Zad. 1, poz. 8-15, 45 i 51. Zwracam si¢ z pro$ba do Zamawiajgcego o wydzielenie ww.
pozycji i utworzenie osobnego pakietu ze strzykawkami. Taki zabieg umozliwi wziecie
udziatu wigkszej grupie wykonawcéw.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

39. Zad. 1, poz. 13 Czy Zamawiajgcy dopusci  strzykawki pakowanie a 80 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilosci w formularzu asortymentowo-cenowym? Pozostale
parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

40. Zad. 1, poz. 14 i 51 Czy Zamawiajgcy wymaga strzykawki z czterostronnie podcigtym
tlokiem? Pozostale parametry zgodne z STWZ.
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

41. Zad. 1, poz. 17-22. Zwracam si¢ z prosba do Zamawiajacego o wydzielenie ww. pozycji i
utworzenie osobnego pakietu z kaniulami. Taki zabieg umozliwi wziecie udziatu
wigkszej grupie wykonawcow.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

42. Zad. 1, poz. 17-22 Czy Zamawiajgcy dopusci kaniule wykonang z kompatybilnego
poliuretanu, z zastawka antyzwrotna, pelnigca funkcje filtra hydrofobowego, z
trzpieniem powyzej krawedzi korka, w rozmiarach:

Rozmiar Rozmiar Przeplyw
kaniuli cewnika w mm | ml/min
GAUGE)
14 G 2,20 x 45 290
16 G 1,70 x 45 180
18G 1,20 x 45 90
1,20 x 38
20 G 1,00 x 32 37
22G 0,80 x 25 33
24 G 0,70x 19 13

Pozostale parametry zgodne z SWIZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

43. Zad. 1, poz. 23-27 Zwracam sie z prosba do Zamawiajacego o wydzielenie ww. pozycji i
utworzenie osobnego pakietu z przyrzadami. Taki zabieg umozliwi wzigcie udziahu
wiekszej grupie wykonawecdéw.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody.



44. Zad. 1, poz. 23 i 25. Prosze¢ o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania z komorg
kroplowa wykonang z medycznego PVC. Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby
przyrzady byly w calosci wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w ktérych dren wykonany
jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu
tylko komory bez PVC.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

45. Zad. 1, poz. 23 i 25. Prosz¢ o dopuszczenie przyrzadow do przetaczania ptynow z
drenem o dhugosci 150cm.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

46. Zad. 1, poz. 23 Prosze o dopuszczenie przyrzadow do przetaczania ptynéw z drenem o
dhugosci 180cm.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

47. Zad. 1, poz. 31-32 Zwracam si¢ z prosba do Zamawiajacego o wydzielenie ww. pozycji i
utworzenie osobnego pakietu. Taki zabieg umozliwi wzigcie udziatu wigkszej grupie
wykonawcow.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

48. Zad. 1, poz. 31-32 Prosze o dopuszczenie igty do pena w rozmiarze 6mmx25?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

49. Zad. 1, poz. 49 Zwracam si¢ z prosba do Zamawiajacego o wydzielenie ww. pozycji i
utworzenie osobnego pakietu. Taki zabieg umozliwi wzigcie udziatu wigkszej grupie
wykonawcow.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

50. Zad. 1, poz. 49 Prosze o dopuszczenie koreczka z trzpieniem ponizej krawedzi, co
zwigksza aseptyke pracy.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

51. Zad. 2, poz. 1 i 2 Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonang z FEP (PTFE=teflon,
FEP=teflon)?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

52. Dot. Pakiet 10., poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci do  postepowania produkt Citra-
Valve™ beziglowy zamkniety system do centralnych dostepow naczyniowych o
dzialaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji,
objetos¢ wiasna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych czesci
wewngtrznych, wolny od BPA, posiadajacy prosty tor przeplywu,  kompatybilny z
konicowka Luer, Luer Lock o przeptywie grawitacyjnym powyzej ( 550 ml/min ) przy
ciSnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy cisnieniu 5 PSI, przezierny
umozliwiajacy kontrole calego toru przeptywu krwi, pakowany pojedynczo?

Odp. Zgodnie z SIWZ

53. Dot. Pakiet 10, poz. 1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 10 i
stworzy osobny pakiet dla tej pozyc;ji?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

54. Zadanie nr 4, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopusci cewnik Foley’a w opakowaniu podwdjnym:

wewngtrznym — foliowym oraz zewngtrznym folia/papier?



Odp. Zgodnie z SIWZ.

55. Zadanie nr 4, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopusci cewnik Foley’a sterylizowane tlenkiem
etylenu (EO)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

56. Zadanie nr 4, pozycje 2 — 3 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Foley’a z koricowka Tiemanna,
wykonane z lateksu pokrytego silikonem?
Odp. Zgodnie z STWZ.

57. Zadanie nr 4, pozycja 4 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania z nieprzezroczystymi
konektorami?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

58. Zadanie nr 4, pozycje 5 — 8 Czy Zamawiajacy dopusci zglebniki zoladkowe o dtugosci 105cm?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

59. Zadanie nr 4, pozycja 16 Czy Zamawiajacy dopusci dreny brzuszne o dtugosci 50cm z otworami
na ok. 1/5 dtugosci?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

60. Zadanie nr 4, pozycja 19 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do drenazu oplucnej z trokarem, o
dhugosci 37cm?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

61. Zadanie nr 4, pozycja 20 Czy Zamawiajacy dopusci Foley’a CH 30 z balonem o pojemnosci
30ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

62. Zadanie nr 5, pozycja 6 Czy Zamawiajacy dopusci jalowy worek na mocz?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

63. Zadanie nr 5, pozycje 7 — 8 Czy Zamawiajacy dopusci jalowe kanki doodbytnicze?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

64. Zadanie nr 5, pozycje 9 — 12. Czy Zamawiajacy dopusci ostrza do skalpeli ze stali nierdzewne;j?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

65. Pakiet 1.12. pozycja 5 Prosimy Zamawiajgcego o wylgezenic pozycji 5 z pakictu 1.12,
Prosbe swojag motywujemy tym, iz asortyment ulegl wyczerpaniu, a produkcja zostala
ukonczona w 2010r.



Odp. Prosz¢ nie wycenia¢ tej pozycji.

66. dotyczy zadania nr 1, poz. 10-13 Czy Zmawiajacy oczekuje zaoferowania strzykawek z
podwdjng skalg pomiarows?
Odp. Tak.

67. dotyczy zadania nr 1, poz. 10-13 Czy Zmawiajacy wymaga zaoferowania strzykawek
pozbawionych ftalanéw, z informacja o ich braku na opakowaniu jednostkowym?
Odp. Tak.

68. dotyczy zadania nr 1, poz. 10-13 Czy Zmawiajacy wymaga zaoferowania strzykawek
posiadajacych kolorowy kontrastuj acy tlok (nie mleczny)?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

69. dotyczy zadania nr 1, poz. 10-13. Czy Zmawiajacy oczekuje zaoferowania strzykawek z
logo producenta na cylindrze?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

70. dotyczy zadania nr 1, poz. 22. Czy Zamawiajacy mial na mysli kaniule G16 o srednicy
1,7mm?
Odp. Tak.

71. dotyczy zadania nr 1, poz. 33. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
zestawu o ponizszym skladzie: cewnik, igta, prowadnik stalowy, rozszerzacz, skalpel,
strzykawka 10ml?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

72. dotyczy zadania nr 4, poz. 2.3. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
cewnikow silikonowanych?
Odp. Nie.

73. dotyczy zadania nr 4, poz. 5-8. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania zglebnika
Wyposazonego w zatyczke oraz wkladke redukcyjna Luer?
Odp. Tak

74. dotyczy zadania nr 4, poz. 19. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
cewnika w rozmiarze CH20 zamiast CH22 oraz CH24 zamiast CH26?
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

75. dotyczy zadania nr 5, poz. 6. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie worka
sterylnego?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

76. Pakiet 5 poz. 1-4 Prosimy o doprecyzowanie, czy pod pojeciem wkolorystyka czerwono-
Zolta”, Zamawiajacy ma na mysli pojemniki czerwone lub z6lte, wg wyboru na etapie
realizacji umowy? Zgodnie z postanowieniami § 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w
sprawie szczegolowego sposobu postgpowania z odpadami medycznymi z dnia 5.10.2017
r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), odpady medyczne zakazne gromadzi si¢ w pojemnikach
koloru czerwonego, odpady niebezpieczne — koloru z0ttego a odpady inne niz
niebezpieczne i o ostrych koncach i krawedziach — w pojemnikach w kolorze innym niz
czerwony albo z6lty.

Odp. Zamawiajagcy wymaga zaoferowania pojemnikéw w  kolorystyce czerwonej,

jednoczesnie dopuszcza zaoferowania pojemnika w kolarze czerwonym z z6ha

pokrywa.



77. Pakiet 5 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie drenu taczacego worek z kanka o dhugosci 120
cm. Dhluzszy dren ma wieksze walory uzytkowe, co bezposrednio przeklada sie na
komfort uzytkowania oraz bezpieczenstwo pacjentow. Ograniczenie oczekiwanej
dtugosci do opisanych 100-105 cm jest nieuzasadnione, gdyz dtuzszy dren jest w sposob
oczywisty parametrem o wiekszej funkcjonalnosci. W razie odmowy, zadamy wskazania
merytorycznych, medycznie uzasadnionych oraz majacych umocowanie w przepisach
prawa argumentow, przemawiajacych za stanowiskiem Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

78. Pakiet 5 poz. 8 Prosimy o dopuszczenie kanki doodbytniczej 24x250. Pozostate zapisy
bez zmian. Kanka dtuzsza ma wigksze walory uzytkowe, co bezposrednio przeklada sie
na komfort uzytkowania oraz bezpieczenstwo pacjentow. W _razie odmowy. zadamy
wskazania merytorycznych., medycznie uzasadnionych _argumentéw, przemawiajacych
za stanowiskiem Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

79. Pakiet 5 poz. 7 i 8 Prosimy o dopuszczenie kanki doodbytniczej w wersji sterylnej. Ten
rodzaj wyrob6w medycznych ze swej istotny nalezy do wyrobow kategorii II a
sterylnych, w ich ocenie zgodnosci obligatoryjnie bierze udziat jednostka notyfikowana,
potwierdzajac ich bezpieczenstwo i zgodnos¢ z normami, stosownym certyfikatem.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

80. Dotyczy SIWZ Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zlozenie z oferta o$wiadczenia dot.
braku przynaleznosci do grupy kapitatlowej w przypadku oferenta nie nalezacego do
zadnej grupy kapitatowe;j?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

81. Pakiet 22, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopusci wklady jednorazowego uzytku ze zintegrowana
pokrywa o pojemnosci 2000 ml, uszczelniane automatycznie po wigczeniu ssania, z filtrem
hydrofobowo-antybakteryjnym zapobiegajacym wyplywowi wydzieliny do zrédla  ssania,
posiadajace w pokrywie dwa krééce: pacjenta i prozni, wspdlpraca z dowolnym zrodtem ssania;
kréciec pacjenta jest gtadki, rozszerzajacy sig, dostosowany do drendw o roznej Srednicy; wkiady
wyposazone w dwa uchwyty w postaci petli do wygodnego demontazu. Deklarujemy
bezplatne doposazenie oddzialow w kompatybilne pojemniki (o wlasciwosciach
antybakteryjnych) wielorazowego uzytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej
oferty.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza, Zamawiajacy wymaga wkladow dopuszczonych przez
producenta ssakow.

82. Dot. Zadania nr 5 poz. 5. Czy Zamawiajacy dopusci diagnostyczny zestaw do lewatywy
Jednorazowego uzycia 1750 ml bez funkcji pomiarowej, z naniesiong orientacyjng skalg
skladajacy si¢ z: worka PVC, paska do powieszenia, drenu o srednicy fi 6mm i dhugosci
1500mm, zacisku regulujacego przeptyw, gietkiej niekaleczacej kanki doodbytniczej.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

83. Dot. Zadania nr 10 poz. 10. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie opasek do
identyfikacji dzieci?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

84. Dot. Zadania nr 10 poz. 12. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie i wycene
kieliszkéw do lekéw w opakowaniach = 75 szt. z przeliczeniem zamawianych ilosci
opakowan z zaokragleniem do opakowania w gore, tj. na 294 opakowania?



Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

85. Dot. Zadania nr 10 poz. 12. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na zaoferowanie i wycene
kieliszkéw do lekéw w opakowaniu 80 szt. z przeliczeniem zamawianych ilosci na 275
opakowan.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

Wykonawcy zobowigzani sg uwzgledni¢ powyzsza zmiang podczas sporzadzania oferty.

Pozostata tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowag, Jako integralng czes¢ SIWZ.
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