Nr sprawy 10/ZP/PL07/2015
Zary, dn.21.12.2015

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z 0.0. zapytania dotyczace tresci
specyfikacji w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot
zamowienia ,,Zakup oraz dostawa sprzetu medycznego na potrzeby projektu pn. ,,Poprawa
ochrony zdrowia oséb starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Zar, Lubska i
pozostalego obszaru potudniowej czgsci woj. lubuskiego™ do Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. z
siedziba w Zarach przy ul. Pszennej 2”, informujemy:

Pytanie 1 Dotyczy pakietu 2. Pkt. 23. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej
jakosci kardiomonitor z mozliwoscia kreslenia krzywej EKG na ekranie z predkoscia
12,5mm/s, 25mm/s, SO0mm/s?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu 2. Pkt. 24. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej
jakosci kardiomonitor z mozliwoscig wzmocnienia EKG: x0,25 / x0,5 / x1,0 / x2,0 / AUTO ?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu 2. Pkt. 32. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej
jakosci kardiomonitor z mozliwosciag wzmocnienia krzywej oddechowej: x0,25 / x0,5 / x1,0 /
x2,0/x3,0/x4,0?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 4 Dotyczy pakietu 2. Pkt. 33. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej
jakosci kardiomonitor z mozliwoscig kreslenia krzywej oddechowej na ekranie z predkoscia;
6,25mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 5 Dotyczy pakietu 2. Pkt. 36. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej
Jakosci kardiomonitor z pomiarem tg¢tna z czujnika SpO2 w zakresie: 30~250bpm? Zakres tetna
do 250bmp jest wystarczajaco wysoki, a ponadto istnieje mozliwo$¢é monitorowania tetna z
kabla EKG w pozadanym zakresie 15-300bpm?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 6 Dotyczy Zalgcznika nr 14 do SIWZ punkt nr 7 Czy Zamawiajacy dopusci t6zko,
ktére kat uniesienia oparcia nég ma w zakresic do 25%?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 7 Dotyczy Zalgcznika nr 14 do SIWZ punkt nr 11 — Czy Zamawiajacy dopuscei t6zko,
w ktorym szczyt od strony glowy jest catkowicie niezalezny od blatu t6zka i nieporuszajacy
sig, a szczyt nozny t6zka nieporuszajacy si¢ z lezem, natomiast poruszajacy si¢ z blatem 6zka
przy zmianie wysokosci?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.
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Pytanie nr 8 Dotyczy Zadania nr 1 Czy (w pkt. 6) Zamawiajacy dopusci lézko szpitalne,
posiadajace czterosegmentowe leze pacjenta wykonane z tworzywa HPL, panele leza
Wyposazone w otwory wentylacyjne, bez koniecznosci zdejmowania? Oferowane rozwiazanie
bedzie réwnie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiajacego.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 9 Dotyczy Zadania nr 1 Czy (w pkt. 11) Zamawiajacy dopusci lézko szpitalne,
posiadajace szczyt glowy i ndg poruszajace si¢ wraz z lezem, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa dla pacjenta?

Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 10 Dotyczy Zadania nr 1 Czy (w pkt. 12a) Zamawiajacy dopusci l6zko szpitalne,
posiadajace panel pielegniarski z czytelnymi piktogramami obrazujacymi kazda pozycje,
umozliwiajacy zablokowanie poszczegolnych funkcji sterowania z barierek, panel z
mozliwoscig zawieszenia na szczycie od strony n6g? Oferowane rozwiazanie jest tozsame ze
wskazanym przez Zamawiajacego.

Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 11 Dotyczy Zadania nr 1 Czy (w pkt. 17) Zamawiajacy dopusci lézko szpitalne,
wyposazone w barierki dwuczgsciowe, zwalniane za pomoca jednej reki, opuszczane ponizej
poziomu materaca? Oferowane rozwiazanie bedzie funkcjonalne podczas uzytkowania 1ozka.

Odp. Zgodnie ze STWZ.

Pytanie nr 12 Dotyczy Zadania nr 1 Czy (w pkt. 18) Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne,
posiadajace podgumowane kola o $rednicy 150 mm, w latwo zmywalnej ostonie
przeciwpylowej wykonanej z tworzywa sztucznego? Oferowane rozwigzanie nie ma
negatywnego wptywu na walory funkcjonalno — uzytkowe t6zka.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 13 Dotyczy Zadania nr 1 Czy (w pkt. 27) Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne,
posiadajace bezpieczne obciazenie robocze dla kazdej pozycji leza i segmentéw oraz dla
pozycji statycznej na poziomie 250 kg? Oferowany parametr jest lepszy, niz wskazany przez
Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 14 Dotyczy Zadania nr 1 Czy (w pkt. 21 i 24) Zamawiajacy dopusci materac w
pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym i tatwozmywalnym, ktérego pianka jest
nacinana w celu dopasowania do segmentéw leza; segmenty materaca (pianka) nacinane, o
dtugosciach dopasowanych do platformy segmentow leza, szeroko$¢ i dhgosé
poszczegolnych segmentéw dopasowana do segmentéw leza z doktadnoscia do 1 ¢cm; pianka
nacinana w celu przemieszczania sig poszczegdlnych segmentéw materaca razem z
segmentami platformy leza? Oferowane rozwigzanie bedzie rownie funkcjonalne jak
wskazane przez Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 15 Dotyczy Zadania nr 1 Czy (w pkt. 29) Zamawiajacy wyrazi zgode na posiadanie
przez producenta Certyfikatu EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2003?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 16 Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 3 dopusci wysokiej klasy pulsoksymetr o
nastepujacych parametrach:
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- Duzy, kolorowy ( min. 4 kolory prezentacji), cieklokrystaliczny wyswietlacz, pokazujacy:
krzywa pletyzmograficzna, wskaznik sily pulsu, wartosci pomiaréw saturacji i pulsu,
- Urzadzenie wyposazone w system tlumienia artefaktow pomiarowych w warunkach ruchu

oraz stabej perfuzji,

- Dostosowany do noworodkéw, pacjentéw pediatrycznych i dorostych
- Min. 2 predkosci przesuwu krzywej pletyzmograficznej : 12,5 1 25 mm/s
- Mozliwos¢ wybrania min. 3 réznych konfiguracji ekranu pokazujacych mierzone parametry

- Mozliwos¢ regulacji pod$wietlenia wyswietlacza

- Wbudowany system pomocy i objasnien symboli na ekranie zalezny od kontekstu w jezyku

polskim
- Menu oraz petna obstuga w jezyku polskim

- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego widoczny na ekranie podczas monitorowania
- Wyswietlanie granic mierzonych parametrow na ekranie podczas pracy urzadzenia w

kazdym trybie

- Min. dwustopniowe alarmy optyczne i audio dla wszystkich monitorowanych parametrow
- Mozliwo$¢ manualnej regulacji granic alarmowych ze wsp6lnego menu
- Mozliwos¢ automatycznej kalkulacji granic alarmowych na podstawie aktualnie

mierzonych wartosci pomiaréw
- Mozliwo$é wyciszenia alarmu na 120 s

- Plynna, dostgpna bezposrednio z panelu obstugi regulacja gltosnosci alarmow

- Pamig¢ trendéw min. 100 godzin

- Prezentacja trendow formie graficznej dla wszystkich mierzonych parametréw

- Prezentacja trendow w formie histograméw wraz z oznaczeniem % czasu monitorowania, w

ktérym wartos$¢ saturacji byta mniejsza niz 90%

- Mozliwos$¢ wydruku pamigci urzadzenia na opcjonalnej drukarce w formie tabelarycznej i

graficznej, drukarka dotaczona do urzadzenia
- Gniazda do polaczenia z komputerem i drukarka zewngtrzna

- Wyposazenie standardowe: klipsowy czujnik saturacji, przewod potaczeniowy do

czujnikéw saturacji, przewod zasilajacy
- Zakres pomiaru saturacji: 0-99%
- 3 poziomy usredniania pomiaru saturacji
- Doktadnos$¢ pomiaru saturacji: +/- 2% w zakresie 70-99%
- Zakres pomiaru pulsu: 30-249 bpm
- Doktadno$¢ pomiaru pulsu +/- 1%
- Waga urzadzenia max. 1600 g
- Wymiary urzadzenia max. :230x200x80mm

- Wbudowana bateria NIMH zapewniajaca czas pracy na poziomie min 5 godzin

- Podwojny system wigczania zasilania urzadzenia

- Programowa blokada przed przypadkowym wylaczeniem urzadzenia

- Wbudowany port podczerwieni umozliwiajacy podtaczenie m.in. akcesoryjnej drukarki,
- Mozliwos¢ wysytania danych do komputera na biezaco podczas pomiaru oraz ich zapis na

dysku twardym komputera
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 17 Dotyczy Zadania nr 2 pkt. 4 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu kardiomonitor z

Odp.

zakresem temperatury przechowywania -20°C do +50°C?

Z klinicznego punktu widzenia parametr dot. przechowywania monitora nie jest kluczowy, a
oferowany przez nasza firme kardiomonitor ma szerszy zakres temperatury pracy tj. 0°C do
+40°C niz Zamawiajacy oczekuje, co w praktyce moze by¢ bardziej przydatne.

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie 18 Dotyczy Zadania nr 2 pkt.8 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu kardiomonitor
modulowo-kompaktowy z mozliwoscia wyswietlania na ekranie do 10 krzywych
jednoczasowo? Prezentacja wymaganych przez Zamawiajacego parametrow tj. krzywej EKG
z 5 odpr — 7 krzywych, 1 x krzywa pletyzmograficzna oraz 1 x krzywa respiracji zostanie
zapewniona. Dodatkowo w przysztosci, w oferowanych przez nasza firme monitorach jest
mozliwos¢ dotozenia modulu kapnografii i/lub IBP bez jakiejkolwiek ingerencji serwisu,
gdyz sq dostgpne dwa wolne gniazda modutéw pomiarowych co umozliwia wys$wietlanie
dowolnych parametréw wraz z krzywymi na ekranie kardiomonitora.

Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie 19 Dotyczy Zadania nr 2 pkt. 23 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu kardiomonitor z
predkoscia kreslenia krzywej: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s?

Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie 20 Dotyczy Zadania nr 2 pkt 24 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu kardiomonitor o
wzmocnieniu: x 0,25, x 0,5, x 1, x 4 wzmocn.AUTO.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytamie 21 Dotyczy Zadania nr 2 pkt 32 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu kardiomonitor
o wzmocnieniu krzywej oddechowej: x 0,25, x 1,x2,x 4

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 22 Dotyczy Zadania nr 2 pkt 36 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu kardiomonitor z
zakres pomiaru pulsu z czujnika SpO2 w zakresie 25-255 bpm a z kabla EKG w zakresie 10-
300 bpm?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 23 Dotyczy Zadania nr 2 Pkt. 2 - Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej
klasy kardiomonitor ktérego wymiary to 344,5mmx291 mmx165mm ?
Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 24 Dotyczy Zadania nr 2 Pkt. 4 - Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej
klasy kardiomonitor, ktérego temperatura przechowywania wynosi od -10 do + 40 °C?
Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 25 Dotyczy Zadania nr 2 Pkt. 8 - Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej
klasy kardiomonitor umozliwiajacy wyswietlenie do 8 réznych krzywych dynamicznych lub
ekran 12 krzywych EKG ? Jest to standardowe rozwigzanie stosowane przez wigkszosci
producentdw. Wyswietlanie 13 krzywych na ekranie 12 calowego kardiomonitora z
dodatkowymi parametrami cyfrowymi bedzie bardzo ucigzliwe ze wzgledu na duze
zageszczenie danych na malym obszarze wyswietlacza.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 26 Dotyczy Zadania nr 2 Pkt. 17 - Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej
klasy kardiomonitor posiadajacy mozliwos$¢ rozbudowy o drukarke termiczng z mozliwoscia

wydruku na papierze o szerokosci 50 mm do 3 krzywych jednoczes$nie z regulacja 2 predkosci
25 oraz 50 mm/sek?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 27 Dotyczy Zadania nr 2 Pkt. 22 - Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej

klasy kardiomonitor z mozliwo$cig wyswictlania 7 wykreséw EKG na calym obszarze
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