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WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. zapytania dotyczace
treéci  specyfikacji w  postgpowaniu prowadzonym W trybie przetargu
nieograniczonego, przedmiot zamowienia: Sukcesywna dostawa materialOw
medycznych i sprzgtu jednorazowego uzytku na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z
0.0. z siedziba w Zarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 10 poz. 17,18 Czy Zamawiajacy dopusci spodnie do kolonoskopii
w rozmiarze uniwersalnym?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 10 poz. 17,18 Czy Zamawiajacy dopusci spodnie do kolonoskopii o
dtugosci do kolan?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 10 poz. 1 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki foley w opakowaniu
papier-folia?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 4 Zadanie nr 10 poz. 1 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki foley sterylizowany
tlenkiem etylenu?
Odp. Zamawiajacy wymaga cewnikow sterylizowanych radiacyjnie.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 10 poz. 2-3 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki foley z koncéwka
Nelaton silikonowy dostgpne w rozmiarach CH 8-247

Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 6 Zadanie nr 10 poz. 2-3 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki foley wykonany z
lateksu, silikonowany na calej powierzchni?

Odp. Zamawiajacy wymaga aby cewnik wykonany byt z latexu, cewnik obustronnie
sylikonowany.

Pytanie nr 7 Zadanie nr 10 poz. 2 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki foley w rozmiarach w
zakresie CH 20-24?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 8 Zadanie nr 10 poz. 3 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki foley z koncowka
Tiemann w rozmiarach w zakresie CH 14-18 i standardowy cewnik Tiemman wykonany z
PCV w rozmiarach CH 8-127

Odp. Zgodnie ze STWZ.

Pytanie nr 9 Zadanie nr 10 poz. 4 Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu aby cewniki do
odsysania posiadaly konektory potprzezroczyste? Taka cecha nie ma zadnych wiasciwosci
uzytkowych.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.



Pytanie nr 10 Zadanie nr 10 poz. 5-8 Czy Zamawiajacy dopusci zglebniki dostgpne w
jednej dtugosci 105 cm?
Odp. Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 11 Zadanie nr 10 poz. 12-13 Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu aby cewniki
posiadaty konektory polprzezroczyste?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 12 Zadanie nr 10 poz. 12-13 Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu aby cewniki
posiadaty zmrozong powierzchnig?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 13 Zadanie nr 10 poz. 16 Czy Zamawiajacy dopusci dren brzuszny 0 dhtugosci 50
c¢m z perforacja na odcinku 10 cm tj. 1/5 dlugosci drenu?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 14 Zadanie nr 10 poz. 16 Czy Zamawiajacy oczekuje drenow w catosci
wykonane z silikonu?
Odp. Tak.

Pytanie nr 15 Zadanie nr 10 poz. 17 Czy Zamawiajacy oczekuje drendw w catosci
wykonane z silikonu z ramionami o dtugosci 45 x 18 cm?
Odp. Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 16 Zadanie nr 10 poz. 19 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki o dtugosci 37 cm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 17 Zadanie nr 10 poz. 20 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki z balonem o
pojemnosci 30 ml?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 18 Zadanie nr 3, poz. 16, 17: Czy Zamawiajacy oczekuje, aby majtki chionne
byly pakowane po 30szt. w opakowaniu?
Odp. Tak.

Pytanie nr 19 Zadanie nr 3, poz. 19, 20: Czy Zamawiajacy wymaga, aby jalowe serwety
operacyjne byty pakowane pojedynczo?
Odp. Tak.

Pytanie nr 20 Zadanie nr 3, poz. 30, 31: Czy Zmawiajacy dopusci plastry z tkaniny z
nieuczulajacym klejem kauczukowym z tlenkiem cynku?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 21 Zadanie nr 3, poz. 60: Czy Zamawiajacy dopusci kule gazowe z nitkg RTG w
rozmiarze 50x50cm a’20szt. z przeliczeniem wymaganych ilosci?
Odp. Proszg nie wyceniaé tej pozycji.



Pytanie nr 22 projekt umowy Jaki procent ilosci wyrobow okreslonej w umowie
zostanie przez Zamawiajacego na pewno zaméwiony? OdpowiedZ na powyzsze pytanie
jest niezbedna do kalkulacji oferowanej ceny."

Odp. 90%

Pytanie nr 23 projekt umowy Czy Zamawiajacy zgadza si¢ zapisa¢ mozliwos$¢ zmiany
cen w przypadku przekraczajacej 3% zmiany $redniego kursu NBP walut EUR lub USD
w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesigcznych
wskaznikow cen i ustug konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres
od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 24 Czy Zamawiajacy dokona modyfikacji zapisow wzoru umowy w § 4 ust. 5
poprzez wprowadzenie nastepujacego zapisu: Za date dokonania platnosci uznajg¢ si¢ date
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 25 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji

postanowien projektu przysziej umowy w zakresie zapiséw § 6 ust. 1

1. Obciazajace Wykonawcy:

a) W przypadku opdznienia terminu dostawy zamawianych artykutéw medycznych z
przyczyn powstalych po stronie Wykonawcy, naliczone zostana kary — za kazdy
dzien zwtoki po ......... dniach roboczych od przekazanego zamowienia:

» do czwartego dnia zwloki — po — 0,1% wartosci brutto nie zrealizowanej w
terminie dostawy

» natomiast po czwartym dniu — po — 1 % wartosci brutto nie zrealizowanej w
terminie dostawy liczac za kazdy nastgpny, jednak nie wiecej niz 10% wartosci
brutto niezrealizowanej w terminie dostawy

Odp. Zgonie ze SIWZ.
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