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Zary, dn. 28.11.2016r.

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.0. zapytania dotyczace tresci
specyfikacji w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot
zamoOwienia: Dostawa 16zek szpitalnych wraz z szafkami przylézkowymi, stolika
opatrunkowego oraz skanera do zyl na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. z siedzibg w
Zarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z czterosegmentowym lezem o konstrukcji
z profilowanej blachy epoksydowanej lakierowanej proszkowo konserwowanej przez
wypalanie, wypetnionym panelami z tworzywa sztucznego?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

2. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z elektrycznie realizowanymi regulacjami z
panelu pielegniarskiego z mozliwoscia zawieszenia na szczycie 16zka od strony nég
pacjenta, lub odlozenia na pétce na posciel?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

3. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w szczyty wewnatrz ktorych
konstrukcja metalowa zatopiona jest na stale, co znacznie wzmacnia wytrzymatos¢
szczytu, montowane do ramy t6zka posrednio za pomoca konstrukeji rurowe;j?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

4. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci tozko z latwo opuszczang i podnoszong
tworzywowa dzwignia umozliwiajaca demontaz szczytow, zabezpieczajaca przed
przypadkowym wyjeciem szczytow?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

5. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy wymaga szatk¢ o konstrukeji obustronnej z mozliwoscia
postawienia szafki z prawej lub lewej strony 16zka?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

6. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke o konstrukeji metalowe;j, lakierowanej
proszkowo, z blatami z bialego tworzywa ABS?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

7. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szatke¢ wyposazong w: blat gtéwny, blat boczny,
szufladg, przestrzen na rzeczy pacjenta, szafke 1 potke na obuwie?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

8. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke z wysuwanym blatem do karmienia
pacjenta z mechanizmem opartym na bezawaryjnej konstrukcji jednej wysuwane;j
kolumny?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.



9. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke z szuflada wysuwana i wsuwana na
prowadnicach suwnych?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

10. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke z przestrzenia na rzeczy pacjenta
pomiedzy szufladg a kontenerem ze swobodnym dostepem z 4 stron?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

11. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke z blatem gléwnym z tworzywa ABS z
wystajacymi krawedziami zapobiegajacymi spadaniu przedmiotéw i rozlaniu si¢ ptynow?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

12. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke o wysokosci 84 cm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

13. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke z blatem gtéwnym i szerokosci 40 cm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

14. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke z przestrzenia pomiedzy szufladg a szafkq
0 wysokosci 11 cm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ

15. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci t6zko szpitalne posiadajace wymiary zewnetrzne
2200 x 970 mm? Oferowana dtugosé jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiajacego,
natomiast szeroko$¢ pozwoli na swobodne przemieszanie 16zka (np. przejscie przez drzwi
0 szerokosci do 1 metra).

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

16. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci t6zko szpitalne posiadajace panele leza z
tworzywa sztucznego zamocowane na state?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

17. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci t67ko szpitalne posiadajace regulacje wysokosci
bez materaca na poziomie 420 — 820 mm? Oferowany dolny zakres (420 mm) jest zgodny
z oczekiwaniami Zamawiajacego, natomiast gorny zakres (820 mm) jest lepszy, niz
wskazany przez Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

18. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci t6zko szpitalne posiadajace regulacje elektryczne
realizowane za  panelu pielegniarskiego  z  mozliwoscia  zawieszenia  na
szezycie/wezglowiu od strony nog oraz z paneli wbudowanych w barierki po obydwu
stronach 16zka? Oferowane rozwiazanie bedzie rownie funkcjonale jak wskazane przez
Zamawiajacego.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

19. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci t6zko szpitalne posiadajace szczyty glowy i nog
poruszajace si¢ wraz z lezem?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.



20. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne wyposazone w kola o srednicy
150 mm?

(Zdjecie poglado.wc)
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

21. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke przylézkowa z blatem bocznym
wykonanym z tworzywa HPL, ale bez stopu aluminium?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

22. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytézkowa posiadajaca przestrzen na
rzeczy pacjenta pomiedzy szuflada, a kontenerem zabudowang z dwoch stron?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

23. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke przylézkowa bez aluminiowych relingéw
umieszczonych na gléwnym blacie?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

24. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szatke przytozkowa o wysokosci 84 cm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

25. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytézkows o szerokosci 51 cm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

26. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci szafke przyldzkowa posiadajaca regulacje
wrvenlndni b]afn 7 Zakresie 74 — 104 cm?
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(Zdjecie pogladowe)

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

27. Zadanie nr 1 Czy Zamawiajacy moze wyjasni¢ co ma na mysli piszac, iz t6zko musi
mie¢ profile typu ERW wykonane ze stalowych prostokatnych tub?
Odp. ERW to profil stalowy zgrzewany pradem o duzej czestotliwosci dzieki czemu
jest bardziej wytrzymaty.




