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Zary, dn. 19.10.2015r.

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z 0.0. zapytania dotyczace tresci
specyfikacji w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot
saméwienia dostawa lamp zabiegowych, ogrzewaczy do pielegnacji noworodkow, wag, mebli
wraz z montazem na potrzeby wyposazenia sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. W
Zarach informujemy:

1. Dot. Zadania nr 4 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wage niemowleca 0 wymiarach 650x360x65
mm? Parametr nieznacznie rozniacy si¢ od wymaganego.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

7 Dot. Zadania nr 4 Czy Zamawiajacy wymaga wagi niemowlecej zasilanej oprocz zasilania
bateryjnego (baterie R9) réwniez sieciowo (zasilacz w zestawie)? Rozwiazanie duzo korzystniejsze
dla Zamawiajacego pozwalajace na ciaglos¢ pracy.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

3. Dot. Zadania nr 4 Czy Zamawiajacy zrezygnuje ze szkolenia, montazu, uruchomienia i dopusci
wysytke firma kurierska? Sprzet zaréwno prosty w obstudze jak i montazu, dla wykwalifikowanego
personelu nie powinien stanowi¢ zadnych problemow. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli unikna¢
dodatkowych, niepotrzebnych kosztow, ktore podwyzsza znacznie wartos¢ oferty.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

4. Dot. Zadania nr 4 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wage wyposazong w funkcje: TARA, HOLD,
automatyczne wylaczanie, a zrezygnuje z funkcji BMIF?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

5 Dot. Zadania nr 4 Czy Zamawiajacy dopusci wagg niemowleca o wymiarach wagi 310x320x60 mm
oraz wymiarach szalki: 560x290x120 mm? Jest to parametr. Ktéry nie wplywa na parametry
uzytkowe wagi.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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