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Zadanie nr 3





            
Załącznik nr 8

GRANICZNE WYMAGANIA analizatora parametrów krytycznych RKZ – szt.1
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy:  ........................................................................................................
Urządzenie/wersja: ………………………………………………………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji:………………

Ilość badań na dwa lata 7200.
	L.P.
	OPIS
	PARAMETR

WYMAGANY

MINIMALNY
	TAK/NIE
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	Analizator fabrycznie nowy lub używany po pełnym przeglądzie z wymienionymi na nowe elementami pomiarowymi
	TAK
	
	Rok produkcji:

	2.
	Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hb, Na, K, Cl
	TAK
	
	Wypisać mierzone parametry:

	3.
	Oznaczanie z krwi pełnej, żylnej, tętniczej, włośniczkowej
	TAK
	
	

	4.
	Podanie próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki
	TAK
	
	

	5.
	Wymagana objętość badanej próbki – poniżej 100  ul
	TAK
	
	Napisać objętość:

	6.
	Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa bez użycia butli z gazem
	TAK
	
	

	7.
	W programie dostępny system kontroli jakości, pamięć wyników kontroli
	TAK
	
	Napisać ile zapamiętuje wyników:

	8.
	Termin ważności odczynników po zainstalowaniu w aparacie nie krótszy niż 30 dni
	TAK
	
	Napisać ile dni:

	9.
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	
	

	10.
	Możliwość wpisywania danych demograficznych pacjenta
	TAK
	
	

	11.
	Wszystkie elektrody bezobsługowe
	TAK
	
	

	12.
	Wbudowana drukarka
	TAK
	
	

	13.
	Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę analizatora – wymagane minimum to możliwość zakończenia aktualnie badanej próbki oraz bezpieczne wyłączenie analizatora.
	TAK
	
	Napisać ile czasu jest w stanie podtrzymać pracę analizatora:

	14.
	Instrukcja obsługi dostarczona z analizatorem w języku polskim
	TAK
	
	

	15.
	Instalacja, uruchomienie analizatora oraz przeszkolenie personelu laboratorium w zakresie użytkowania przeprowadzone przez Wykonawcę.
	TAK
	
	

	16.
	Dostarczony materiał kontrolny umożliwiający przeprowadzanie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na trzech różnych poziomach  - codziennie po jednym, zamiennie na różnych poziomach.
	TAK
	
	

	17.
	Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości Randox – minimum 1 raz w miesiącu przez cały okres trwania umowy
	TAK
	
	

	18.
	Analizator posiada zabezpieczenie przed przestojem na skutek dostania się opiłka do układu pomiarowego oraz skrzepu z kapilary i strzykawki.
	TAK
	
	Opisać sposób zabezpieczenia:

	19
	Czas reakcji serwisu do 48  godz.
	TAK
	
	


* W przypadku za małej ilości miejsca na opis, dołączyć na osobnym załączniku

	Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca
	

	 
	
	
	

	1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki

	2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych,fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla którego będzie 

	dostarczał odczynniki.
	
	
	

	3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu.
	

	
	
	
	

	NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY



(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)
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